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ΣΤΟΧΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:

Κατά τη διάρκεια του υπερηχογραφικού ελέγχου παρατηρούνται τεχνητά 

σφάλματα (artifacts), που δεν αντιστοιχούν  σε πραγματικές ανατομικές δομές 

και συνήθως δυσχεραίνουν την διαγνωστική αξία μιας εξέτασης. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις   μπορούν να βοηθήσουν στην αναγνώριση και 

διαφοροδιάγνωση συγκεκριμένων παθολογικών καταστάσεων.

Στόχος της εργασίας είναι η καταγραφή, περιγραφή και ερμηνεία των βασικών 

υπερηχογραφικών τεχητών σφαλμάτων με διαγνωστική σημασία.



ΥΛΙΚΟ

 ΥΛΙΚΟ: Μελετήθηκαν τυχαία επιλεγμένοι ασθενείς (νοσηλευόμενοι και 

εξωτερικοί)  που υποβλήθηκαν σε υπερηχογραφικό έλεγχο στο νοσοκομείο μας 

την τελευταία διετία. Τα παρατηρούμενα artifacts περιλαμβάνουν:

 Τεχνητό σφάλμα αντικατοπτρισμού (Mirror artifact)

 Σφάλμα αντήχησης (reverberation):.

 Ακουστική σκιά

 Ακουστική ενίσχυση

 Comet-tail artifact

 Ring-down artifact

 B-lines



 Τεχνητό σφάλμα αντικατοπτρισμού (Mirror artifact): εμφανίζεται κυρίως στο 

ήπαρ. Η επιφάνεια διεπαφής μεταξύ μαλακού ιστού ( ήπαρ) και αέρα λειτουργεί 

σαν καθρέφτης για τον ανακλώμενο ήχο.

 Σφάλμα αντήχησης (reverberation): εμφανίζεται όπισθεν της  τραχείας λόγω 

πολλαπλών ανακλάσεων μεταξύ του αέρα και του ηχοβολέα.

 Ακουστική σκιά: Σε εικόνα λιθίασης  (στην χοληδόχο κύστη ή στους νεφρούς) 

και σε αδρές αποτιτανώσεις λόγω παρεμπόδισης της διάδοσης του ηχητικού 

κύματος. 

 Ακουστική ενίσχυση: κυρίως όπισθεν των κύστεων, όπου η ηχητική δέσμη 

διέρχεται απρόσκοπτα.



 Comet-tail artifact: εμφανίζεται σε πολυπόδες της χοληδόχου κύστης και σε καλοήθεις όζους του 

θυρεοειδούς, λόγω μικρών και στικτών ανακλάσεων που δημιουργούν ηχωγενείς κάθετες γραμμές.

 Ring-down artifact: χαρακτηριστικό σε αποστήματα ή περιοχές με παγιδευμένο υγρό και αέρα.

 B-lines: κάθετες υπερηχογενείς γραμμές στο πνευμονικό παρέγχυμα, ενδεικτικές πνευμονικού 

οιδήματος, λόγω υγρού στον διάμεσο χώρο.


